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第６章 酸性雨実態調査 

 

１ 目  的 

湿性沈着物及び乾性沈着物について、pH 及び各種成分等の分析を行い、県内の酸性雨（酸性沈

着物）の実態を把握するとともに、これらの対策に必要な基礎資料を得る。 

 

２ 湿性沈着物調査 

(1) 調査方法 

ア 調査地点 

図６－１に示す次の 4 地点で調査を実施しました。 

①  海部県民事務所［津島市西柳原町一丁目 14］：以下、「津島」とする。 

②  知多県民事務所［半田市出口町一丁目 36］：以下、「半田」とする。 

③  西三河県民事務所［岡崎市明大寺本町一丁目 4］：以下、「岡崎」とする。 

④  環境調査センター東三河支所［豊橋市富本町字国隠 20-8］：以下、「豊橋」とする。 

 

図６－１ 調査地点  
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イ 調査項目及び分析方法 

調査項目及び分析方法は表６－１のとおりです。 

表６－１ 調査項目及び分析方法 

調査項目 分析方法 調査項目 分析方法 

 pH ガラス電極法  ｱﾝﾓﾆｳﾑｲｵﾝ（NH4+） 

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

 電気伝導率（EC） 電気伝導率計法  ﾅﾄﾘｳﾑｲｵﾝ（Na+） 

 硫酸イオン（SO42-） 

ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 

 ｶﾘｳﾑｲｵﾝ（K+） 

 硝酸イオン（NO3-）  ｶﾙｼｳﾑｲｵﾝ（Ca2+） 

 塩化物イオン（Cl-）  ﾏｸﾞﾈｼｳﾑｲｵﾝ（Mg2+） 

（注） 分析方法は、湿性沈着モニタリング手引き書（第 2 版）（平成 13 年 3 月 環境省）に準拠した。 

 

ウ 調査期間 

2023 年３月 27 日から 2024 年３月 25 日まで 

エ 試料採取方法 

試料の採取に当たっては、図６－２に示す降雨時開放型捕集装置を用い、約１週間毎に降雨の

全量を採取しました。 

降雨時開放型捕集装置は、感雨センサーにより、降雨時は湿性沈着物採取用の受水部が開き、

非降雨時は受水部が閉じる自動開閉方式となっているため、非降雨時における乾性沈着の影響を

受けないものです。 

また、2004 年度調査より、2003 年度以前の調査で採用していた各降雨の全量を採取する方法

から、原則、１週間（７日）毎に降雨の全量を採取する方法へ変更しました。 

 

 

図６－２ 降雨時開放型捕集装置 

受水部 
感雨器
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(2) 調査結果 

ア 試料採取状況 

2023 年度に採取した総検体数は 107 検体で、その内訳は、津島 20検体、半田 39検体、岡崎

26 検体及び豊橋 22検体でした。 

イ 年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値 

年間降水量及び降水の pH、EC、各イオン濃度（モル濃度で表す。以下同じ。）の年平均値は

表６－２のとおりです。 

pH の平均値は H＋濃度の降水量の重みつき平均値の pH 換算値を、EC と各イオン濃度の平均

値は降水量の重みつき平均値を算出しています（全県平均も同様に算出。）。 

表６－２  年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値 

項 目 単 位 津 島 半 田 岡 崎 豊 橋 全県平均 
2022年度 

全県平均 

降水量 mm/年 (536.5) 1592.9 (640.8) (1732.2) 1125.6 1219.7 

pH - (5.85) 5.69 (5.20) (5.28) 5.42 5.41 

EC mS/m (1.30) 1.12 (0.95) (0.92) 1.04 0.87 

SO42- 

μmol/L 

(15.0) 12.2 (8.4) (7.5) 10.2 8.1 

nss-SO42- (13.4) 10.7 (7.5) (5.9) 8.7 7.1 

NO3- (22.9) 13.0 (13.4) (6.9) 11.9 11.7 

Cl- (29.4) 30.2 (21.3) (32.0) 29.5 21.9 

NH4+ (17.2) 30.6 (14.1) (7.6) 17.8 21.8 

Na+ (26.7) 23.7 (15.4) (26.6) 24.0 16.5 

K+ (2.4) 0.9 (0.9) (0.7) 1.0 0.7 

Ca2+ (18.2) 6.7 (4.5) (2.0) 6.0 4.0 

nss-Ca2+ (17.6) 6.2 (4.2) (1.5) 5.5 3.6 

Mg2+ (5.3) 4.4 (3.5) (3.9) 4.2 2.6 

（注１） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

（注２） 降水量は試料体積を捕集面積で割り算出した。 

（注３） 電気伝導率（ＥＣ）は、電気抵抗率の逆数で単位は「mS(ﾐﾘｼﾞｰﾒﾝｽ)/m(ﾒｰﾄﾙ)」で表す。 

（注４） 非海塩性硫酸イオン濃度 [nss-SO42-]及び非海塩性カルシウムイオン濃度[nss-Ca2+]は、以下の方法で

算出した。 

[nss-SO42-]＝[SO42-]－(28.23÷468.3)×[Na+]＝[SO42-]－0.06028×[Na+] 
[nss-Ca2+]＝[Ca2+]－(10.12÷468.3)×[Na+]＝[Ca2+]－0.02161×[Na+] 

(海水中の濃度を Na+ :468.3mmol/L, SO42- :28.23mmol/L, Ca2+ :10.12mmol/L とする。気象庁編：海

洋観測指針, 第１部, 財団法人気象業務支援センター, p31(1999)) 
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(ｱ) pH 

pH の地点別年平均値の範囲は 5.20（岡崎）～5.85（津島）でした。 

これらの値は、環境省が公表した「令和４年度酸性雨調査結果」の全国平均値（5.05）より

高い値でした。 

pH の年平均値の経年変化は図６－３のとおりです。 

また、pH を 0.5 きざみに区切った分布状況は図６－４のとおりです。 

（注） 2022 年度の津島は、年間を通して採取装置の故障及び不良のため、年平均値は算出していない。 

 2022 年度の岡崎及び豊橋、2023 年度の津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 

80％未満であるため、参考値である。 

 

 

 

（注） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

 

図６－４ pH の分布状況 

 

図６－３ pH の年平均値の経年変化 
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(ｲ) 電気伝導率（EC） 

地点別年平均値の範囲は、0.92（豊橋）～1.30（津島）mS/m でした。 

(ｳ) 陰イオン 

陰イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。 

SO42-     ： 7.5（豊橋）～ 15.0（津島）μmol/L 

nss-SO42- ： 5.9（豊橋）～ 13.4（津島）μmol/L 

NO3-     ： 6.9（豊橋）～ 22.9（津島）μmol/L 

Cl-       ：21.3（岡崎）～ 32.0（豊橋）μmol/L 

Cl- は海水の主要成分であり、海に近い半田及び豊橋で高めの値でした。 

 
(ｴ) 陽イオン 

陽イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。  

NH4+  ：  7.6（豊橋）～ 30.6（半田）μmol/L 

Na+   ： 15.4（岡崎）～ 26.7（津島）μmol/L 

K+     ：  0.7 (豊橋） ～  2.4 （津島） μmol/L 

Ca2+   ：  2.0（豊橋）～ 18.2（津島）μmol/L 

nss-Ca2+ ：  1.5（豊橋）～ 17.6（津島）μmol/L 

Mg2+  ：  3.5（岡崎）～ 5.3（津島）μmol/L 

Na+ は海水の主要成分であり、海に近い半田及び豊橋で高めの値でした。 

(ｵ) イオン成分組成 

イオン成分の地点別平均濃度についての当量組成は、図６－５のとおりです。 

半田は陽イオンが陰イオンに比べてやや多く、その他の地点については、陰イオンと陽イオ

ンのバランスが取れていました。 
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（注１） ｅｑ：等量の単位 

（注２） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

 

図６－５ イオン成分組成 

(ｶ) イオン成分の年間沈着量 

2023 年度の降水量及びイオン成分濃度から、各イオン成分が湿性沈着物として１年間に    

１ｍ2当たり沈着した量を求めたものを、表６－３及び図６－６に示します。また、図６－７に

年間降水量と全イオンの湿性沈着量の関係を示します。 

各地点の年間湿性沈着量は、半田が最も多く、岡崎が最も少なくなりました。陰イオンの湿

性沈着量をみると、半田で最も多く、次いで豊橋、津島、岡崎の順でした。陽イオンについて

みると、NH4+、K+、Ca2+及び Mg2+は半田が最も多くなりました。 

年間降水量は豊橋が最も多く、次いで半田、岡崎、津島の順でした。 

 

表６－３ イオン成分の年間沈着量（湿性沈着物） 

 (単位：mmol/m2・年) 

（注） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

項目 津島 半田 岡崎 豊橋 全県平均 
2022 年度 

全県平均 

SO42- (8.0) 19.4 (5.4) (13.0) 11.5 10.4 

nss-SO42- (7.2) 17.0 (4.8) (10.2) 9.8 9.1 

NO3- (12.3) 20.7 (8.6) (12.0) 13.4 15.1 

Cl- (15.8) 48.1 (13.7) (55.4) 33.2 28.3 

NH4+ (9.2) 48.7 (9.0) (13.2) 20.0 27.6 

Na+ (14.3) 37.7 (9.9) (46.1) 27.0 21.3 

K+ (1.3) 1.4 (0.6) (1.2) 1.1 0.8 

Ca2+ (9.8) 10.7 (2.9) (3.5) 6.7 5.1 

nss-Ca2+ (9.4) 9.9 (2.7) (2.6) 6.2 4.7 

Mg2+ (2.8) 7.0 (2.2) (6.8) 4.7 3.4 

H+ (0.8) 3.3 (4.0) (9.0) 4.3 5.0 
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SO4
2-  nss-SO4

2-  NO3
-    Cl

-    NH4
+    Na+        K+     Ca2+  nss-Ca2+   Mg2+       H+ 

（注） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

図６－６ イオン成分の年間沈着量（湿性沈着物） 

 
（注） 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80％未満であるため、参考値である。 

 

図６－７ 年間降水量と年間湿性沈着量の関係 
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３ 乾性沈着物調査結果 

(1) 調査方法 

ア 調査地点 

環境調査センター東三河支所［豊橋市富本町字国隠 20-8］ 

イ 調査項目及び分析方法 

調査項目及び分析方法は表６－４のとおりです。 

表６－４ 調査項目及び分析方法 

区 分 調 査 項 目 分 析 方 法 

ガス成分 
SO2（SO42-）注、HNO3（NO3-）注、 

HCl（Cl-）注、NH3（NH4+）注 

 湿性沈着物調査と同じ 

エアロゾル成分 
SO42-、NO3-、Cl-、NH4+、Na+、 

K+、Ca2+、Mg2+ 

（注） ガス成分については、処理を行い（ ）内の成分として分析した。 

 

ウ 調査期間 

2023 年３月 27 日から 2024 年３月 25 日まで 

エ 試料採取方法 

環境省や全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会で採用しているフィルターパッ

ク法による調査を行いました。詳細については全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部

会第６次酸性雨全国調査実施要領に従いました。 

フィルターパックの構成は以下のとおりとし、毎分２L の吸引速度で連続採取を行い、1 週間

単位での採取を行いました。 

 

・  Ｉ0段：石英繊維のドーナツ型ろ紙：エアロゾル成分（粗大粒子）を採取 

・  Ｆ0段：PTFE ろ紙（口径 0.8μm）：エアロゾル成分（PM2.5）を採取 

・  Ｆ1段：ポリアミドろ紙：HNO3、HCl、SO2 及び NH3ガスの一部を採取 

・  Ｆ2 段：6％K2CO3＋2％グリセリン含浸セルロースろ紙：Ｆ1 段で採取されなかった SO2

及び HCl ガスなどを採取 

・  Ｆ3段：5％リン酸＋2％グリセリン含浸セルロースろ紙：Ｆ1 段で採取されなかった NH3 

ガスを採取 

 

採取装置の概略図を図６－８に示します。 
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図６―８ 乾性沈着物採取装置 

 

(2) 調査結果 

ア 試料採取状況 

2023 年度に採取した総検体数は 51検体でした。 

なお、ポンプ故障のため 2023 年５月 29 日から 2023 年６月５日を欠測としました。 

 

イ 分析結果 

乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分の分析結果（モル濃度で表す。以下同じ。）を月ごと

に平均し、その最大値、最小値及び年平均値を求めました。その結果は表６－５のとおりです。 
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表６－５ 乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分 

〔ガス成分〕                        （nmol/m3） 

 SO2 HNO3 HCl NH3 

年平均値 16.5 12.4 13.8 134 

最 大 値 22.0 27.0 29.9 231 

最 小 値 9.16 5.97 1.88 65.2 

 （注）年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。 

 

 

〔エアロゾル成分〕（粗大粒子＋PM2.5）                             （nmol/m3） 

  SO42- NO3- Cl- NH4+ Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

年

平

均

値 

Total 23.3 28.2 31.0 38.2 41.3 2.43 7.69 6.74 

粗大粒子 4.96 19.9 27.7 5.33 34.4 0.933 5.98 5.34 

PM2.5 18.2 8.85 3.96 32.4 7.48 1.44 1.86 1.53 

最 

大 

値 

Total 33.5 42.0 66.5 53.6 82.4 4.63 14.9 12.2 

粗大粒子 6.63 29.9 59.4 11.8 67.6 2.01 11.2 9.39 

PM2.5 27.3 16.2 7.08 41.7 15.6 3.05 3.66 2.85 

最 

小 

値 

Total 13.6 20.3 15.1 24.0 16.4 0.514 4.08 1.94 

粗大粒子 2.82 11.0 12.3 0.610 11.5 0.141 3.17 1.59 

PM2.5 10.7 3.69 1.68 22.8 4.05 0.323 0.904 0.333 

 （注）年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。また、粗大粒子及びPM2.5はインパクタ設置後の測定値

をもとに算出している。 

 


